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【はじめに】当院は2012年の1月に新築移転を行った。
それを機にDiscovery XR650(GE社製)が新規導入され、デュ
アルエナジーサブトラクションを用いた撮影が可能となっ
た。
【目的】肺野内の病変はその構造上、読影者の解剖学的死角
に隠れている場合がある。読影を補助する代表的な画像処
理法の１つにエネルギーサブトラクションがある。本研究
はデュアルエナジーサブトラクション法における胸部軟部
組織画像を対象とした最適撮影条件、特に管電圧の組み合
わせについて視覚的検討を行ったので報告する。
【方法】胸部ファントムを用いて、胸部立位の撮影条件
（500mA、距離180cm）において、高電圧側、低電圧側の組
み合わせを変化させて撮影を行った。
視覚評価は、胸部ファントムに模擬腫瘤ファントムを貼り
付け、5名の診療放射線技師が読影用モニタで評価を行っ
た。
被ばく線量は、電離箱線量計で照射線量を測定し、入射表
面吸収線量を算出し比較を行った。
これらの結果から、最適な撮影条件を検討した。
【結果】【考察】一般にエネルギーサブトラクションは高低
２つのエネルギーが分離しているほうが良好な画質が得ら
れるとされている。
本検討の結果と考察については当日報告する。
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当院の注腸Ｘ線検査の評価（内視鏡検査結果からの
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【目的】当院の注腸X線検査は放射線技師が当院ルチーン撮影法を
基準とし必要に応じて追加撮影を行っている。また所見を内視鏡
検査結果と比較している。そこで１０年間（平成１３～２２年）
に行われた注腸X線検査（９１４１例）から内視鏡検査（２０５７
例、２２．５％）に移行した内での見落とし例に対して（１０ｍｍ
以上）検証を行った。またその原因を分析し、主訴、前処置（ブ
ラウン変法）などその他の要因から当院の注腸X線検査を評価す
る。
【方法】１見逃し原因の分析。２見逃し発生部位。３主訴別がん
数。４撮影技術。５前処置の良悪。以上の事項より見落とし症例
の軽減対策を考察する。これらから当院の注腸X線検査の評価を
試みる。
【成績】１０ｍｍを超える見逃し症例は２０例（約１％）、再読影
にて指摘できた症例１０例（読影力不足）、再読影にて指摘でき
なかった症例１０例であった。その中で複数所見（3個以上）に
よる見逃しは5例であった。再読影にて指摘できなかった原因の
内訳は、前処置不良による見逃し6例であった。また見逃した部
位は様々であったが、再読影にて指摘できた部位はS状結腸と回
盲部付近に集中していた。見逃しが起こりやすい条件は前処置不
良や多発病変がある時であった。また主訴別がん数では術前術後
精査を除くと約70％が血液に関する主訴であった。
【結論】当院注腸X線検査は評価できる結果であった。見逃しが起
こりやすい条件として前処置不良や多発病変症例が多く、また血
液に関する主訴の場合は、より一層注意深く検査を行わなければ
ならないと言う従来より指摘されていることが再確認できた。今
後の課題は良い前処置を目指した取り組み、読影力の向上が特に
望まれる。またこれらの要因を十分に考慮して今後の注腸X線検
査に取り組んで行きたい。
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【目的】当院の脳ドックMRI検診受診者のうち、2次スクリー
ニングである3D-CTA（CTangiography）が行われた症例を
調査した。
【対象者】2009年4月から2012年3月までの脳ドック受診者713
名のうち、要精密・要受診判定者は63名だった。（8.8%）そ
のうち、脳動脈瘤所見で2次スクリーニングである3D-CTA
が行われた16名を対象とした。
【結果】脳ドック検診の結果、脳動脈瘤所見で要精密・要受
診判定例は34例であった（多発例1例を含む）。3D-CTAが行
われた脳動脈瘤所見17例中4例が脳動脈瘤の診断となった。
3D-CTAにて、脳動脈瘤を発見できなかった9例は血管の蛇
行及び分岐部の屈曲であった。残りの4例は微小な脳動脈瘤
の疑いで経過観察となった。
【考察】脳ドックMRI検診にて、脳動脈瘤偽陽性の割合を減
らすことができるように、今後撮影方法を検討していきた
い。脳動脈瘤所見で3D-CTAが行われ、4例が確定診断され
3例は開頭術によるクリッピング術が行われており、脳ドッ
クの意義を確認することができた。
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（目的）非触知石灰化病変に対するステレオガイド下マンモトー
ム生検で石灰化が採取できなかった症例を検討した。
（対象）２０１１年９月から２０１２年４月までに施行した３６
例。
（結果）患者の平均年齢は５０．７歳。施行体位は、側臥位３２例、
座位４例。標的石灰化の分布は、領域性１７％、集簇性５８％、
線状８％、区域性１７％であり、形態は、微小円形３９％、淡く
不明瞭２５％、多形性・不均一３６％。そのうち最終病理診断で
非浸潤性乳管癌と診断されたものは７例（１９．４％）、石灰化の
採取ができなかったものは３例（８．３％）であった。
（症例１）４６歳。右の２時方向に微小円形な石灰化を集簇性に
認めた。CC撮影で目的病変が描出できていなかった。ピアス後
までは石灰化を捉えていたが標本撮影で石灰化を確認できなかっ
た。
（症例２）４４歳。右の１０時方向に多形性な石灰化を集簇性に
認めた。CC撮影で目的病変が描出できていなかった為、当日CC
追加撮影を行ったところ、表在病変であることが分かった為、座
位にて施行。ピアス後までは石灰化を捉えていたが標本撮影で石
灰化を確認できなかった。
（症例３）２６歳。右の１２時方向に多形性な石灰化を集簇性に
認めた。まず側臥位にてターゲティングを行ったが、圧迫板よ
り上方に病変部が位置しエラーが出た為、座位に変更したが同エ
ラーが出た。再度側臥位にして施行した。ピアス後までは石灰化
を捉えていたが標本撮影で石灰化を確認できなかった。
（考察）３症例ともピアス後までは石灰化を捉えていた為、採取
時に原因があると考えられた。開口部変更の際に病変部も動いて
しまった、組織が固く通常吸引で引き寄せられなかったなどの原
因が考えられた。
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